
GC-FID(Shimadze)_탈착용 
기기 사용방법 및 주의사항 

 기기사용법 

1.GC 기기의 전원을 켠다. 

2.Injector의 온도를 설정한다. 

3.Fiber를 Injector에서 탈착한다. 

 
 

주의사항 

1.젖은 손으로 기기를 다루지 않는다. 

2.사용하지 않을 때는 전원을 끈다. 
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